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Se desarrolla un formalismo que permite estimar la esperanza y la varianza de variables aleatorias 
obtenidas con incerteza de truncamiento. El método se basa en la función de distribución de la variable 
truncada y en el criterio de máxima verosimilitud. Se demuestra también que cuando el truncamiento es 
relevante, el promedio muestral no es un estimador consistente de la esperanza de la variable medida. 

Introducción 

No siempre resulta inmediato determinar la 
incerteza de una medición directa. Una de las 
situaciones más delicadas se presenta cuando la 
incerteza debida al truncamiento del sistema de 
medición, M2, es comparable a las variaciones 
propias, cr, de la magnitud medida. En estos 
casos la dispersión muestral, inevitablemente 
afectada por Ll, no es un estimador de cr. Para 
encarar el problema de la estimación del valor 
de la magnitud medida y de su dispersión, es 
conveniente considerar las siguientes 
situaciones. 

A) Si se midiese una magnitud que no 
presenta dispersión estadística con un 
instrumento ideal, esto es, que no introduce 
errores, se podría informar exactamente el valor 
de la magnitud, y como ese valor sería exacto, y 
se sabría que lo es, se le asignaría error nulo. 

B) Si se mide una magnitud que no presenta 
dispersión estadística con un instrumento que 
introduce error de truncamiento, no se puede 
informar exactamente el valor de la magnitud, 
sólo se puede afirmar con seguridad que la 
magnitud se encuentra en un determinado 
intervalo. En este caso, a pesar de que se 
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incremente el número de mediciones, el valor 
informado por el instrumento siempre será el 
mismo. Para afirmar lo anterior se asumió que 
tanto la magnitud como el método de medición 
no presentan dispersión estadística. En el caso 
de utilizar un instrumento con divisiones de 
escala equiespaciadas, asumimos que el método 
de medición da como parte de su resultado la 
división de la escala que se encuentra más 
próxima a la magnitud medida. En otras 
palabras el método consiste en un redondeo. La 
otra parte del resultado es el error asociado a esa 
medición: el error asignado habitualmente es la 
mitad de la distancia entre las divisiones de la 
escala. Se destaca que este error no proviene de 
calcular la varianza de ninguna función de 
densidad de probabilidad (f.d.p.). 

C) Al medir con error de truncamiento una 
magnitud fija, empleando un sistema de 
medición que presenta algún tipo de dispersión 
estadística, no es posible informar exactamente 
el valor de la magnitud. Se puede informar 
como resultado de la medición los momentos de 
primer y segundo orden de los datos obtenidos. 
En el caso de suponer que el método presenta 
distribución normal de parámetros 11 y cr, 
N(l.l.,cr), se verá que el momento de primer 
orden no es un estimador consistente de 11; esto 
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